
Instrukcja Sterylizacji 

 

Końcówka pętlowa  

Typ wyrobu: Jednopętlowa z zamkiem do ściągania mostów 

 nr katalogowy: 0104-001 

 

Wyrób do stosowania przez użytkownika profesjonalnego – lekarz dentysta. 

 

Sterylizacja: 

Wyrób niesterylny. Należy go wysterylizować przed użyciem. Instrument może  

być wielokrotnie sterylizowany w autoklawie parowym w temperaturze 134°C. Zalecany 

czas sterylizacji 35-40 minut. Instrument może być dezynfekowany w środkach 

dezynfekcyjnych oraz myty w myjkach ultradźwiękowy.  

Przechowywanie:                                                                                                      
Instrumenty należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym, bezpyłowym 

i czystym otoczeniu. 

Zalecana ilość użyć: 

Przed każdym użyciem należy wykonać kontrolę wizualną. Wykonywana przez dentystę 

kontrola wykazuje, że instrument nie jest uszkodzony przez poprzednie stosowanie,  

nie jest zagięty, odkształcony, nie wykazuje oznak „zmęczenia”. Jeżeli stwierdzono 

jakieś nieprawidłowości instrument nie nadaje się do dalszej pracy. 
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